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Institut für Krankenhaushygiene und Mikrobiologie 

 
 

PROBENANNAHME (KHH-PROBEN) 
 

Abklatsche 
 

                     
 

Abklatsch (CASO)           
 

               
 

Abklatsch Reinraum (Sabouraud und CASO) 
 

Abstriche 
 
 

                                                    
 

E-swab Abstrich mit Transportmedium 
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Letzte Änderung: 23.11.2022

Richtlinie 2003.9897
Einsendegefäß Probenannahme KHH
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Spülflüssigkeiten 
 

 
 

 
 

Steriles Gefäß 
 

Sterilisationskontrollen 
 
 
 

 
 

Sporenstreifen 
 
 
 

 

Luftkeimmessungen 

 

      
 

Sedimentationsplatte/ Luftkeimbestimmung Gesamtkeimzahl  
(Columbia-Agar mit 5% Schafblut) 
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Sedimentationsplatte/Luftkeimbestimmung  
Hefe- und Schimmelpilze  

(Sabouraud) 
 
 

 

 
 

Sedimentationsplatte/Luftkeimbestimmung  
Hefe- und Schimmelpilze  

(Sabouraud) 
 
 

 
 

Sedimentationsplatte/ Luftkeimbestimmung Gesamtkeimzahl 
 (CASO) 
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Desinfektionsmittellösungen 
 
 

                             
 

 
 

Blut- und Blutprodukte 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                        Thrombozytenkonzentrat 
 
 
 

            
 

 
 

 
 

Erythrozytenkonzentrat 
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Media Fills  
 
 
 
 

 
Caso/Thio  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Spritze: Caso/Thio  
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Casio/Thio  

 

Bioindikatoren 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RDG und Geschirrspüler (Hauben-, Bandgeschirrspülen,…) 
 
 

Wäschereimaschinen (TEX)  
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RDG-EWM 
 

 
 

DE für Dampfdesinfektion 
 

 

Wasserproben 

 
 

             
 

diverse Wasserproben in steriler Flasche 
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Grüner Deckel                            Plastikflasche 
 

diverse Wasserproben in steriler Flasche/Plastik 
mit Na Thiosulfate für chlorierte Wässer verwenden 

 
 

 
Auflistung der häufigsten Probenmaterialien. Bei unklarer Zuordnung ist eine Rücksprache mit dem/der 

zuständigen Ärzt*in zu halten. 
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